
7

31 2

3 4

5 6

1 2

4 6

8

5

Ypsomed AB // Eteläinen Salmitie 1 // 02430 Masala //  
www.ypsomed.fi // www.mylife-diabetescare.fi // Asiakaspalvelu: +358 (0)9 250 1350

Valmistelu

Sulje lansettilaite.Kierrä suojakorkki irti.

Käännä korkkia ja irrota. Työnnä lansetti paikalleen.

Pese ja kuivaa kädet.Säädä pistosyvyys.

Verensokerin mittaus

Ota testiliuska liuskapurkista ja sulje 
kansi.

lisää veri testiliuskalle.Paina peukalolla turvapainiketta. Pidä peukaloa painettuna ja paina sormella 
lansettilaitetta (puristaminen ei ole tarpeen).

Aseta testiliuska paikalleen.  
mylife™ Unio™-verensokerimittari
käynnistyy automaattisesti.

Odota, kunnes näytössä näkyy  
symboli “lisää veri”.

Testiliuska on helppo poistaa
ilman kosketusta vereen.

Mittaustulokseen voidaan sijoittaa merkki ylös- / alaspainikkeilla 
(ennen ateriaa / aterian jälkeen).
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